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Guide	d'utilisation	rapide	-	Oxymètre	Lifeina	Breathe	
	

Cet	oxymètre	de	pouls	est	un	appareil	non	invasif	destiné	au	contrôle	ponctuel	de	la	
saturation	en	oxygène	de	l'hémoglobine	artérielle	(SpO2)	et	de	la	fréquence	du	pouls	des	
adultes,	des	adolescents	et	des	enfants	dans	les	hôpitaux,	les	établissements	de	type	
hospitalier	et	les	soins	à	domicile.	

1.	 Installez	deux	piles	AAA	en	ouvrant	le	compartiment	sous	l'appareil	et	en	
suivant	les	signes	+/-	dans	le	compartiment.	

2.	 Placez	un	de	vos	doigts	dans	
l'ouverture	en	caoutchouc	de	
l'oxymètre	de	pouls.	Le	doigt	le	plus	
utilisé	est	l'index.	Veillez	à	utiliser	le	
même	doigt	à	chaque	fois	pour	obtenir	
des	résultats	comparables.	

3.	 Appuyez	sur	le	bouton	O/I	à	
côté	de	l’écran	pour	allumer	
l'oxymètre	de	pouls.	En	appuyant	de	
manière	répétée	sur	le	bouton	O/I,	
vous	pouvez	tourner	l'affichage	ou	
changer	de	mode	d'affichage.		

4.	 Gardez	vos	mains	immobiles	
pendant	la	mesure,	qui	durera	environ	5	secondes.		

5.	 Le	résultat	s'affiche	sur	l'écran.	

6.	 Une	pression	de	plus	d'une	seconde	sur	le	bouton	O/I	permet	de	régler	la	
luminosité	de	l'oxymètre.	Il	existe	10	niveaux	de	luminosité.	La	valeur	par	défaut	est	le	
niveau	quatre.	

Remarque	:	Si	l'écran	affiche	"	?	",	le	signal	est	instable.	Veuillez	garder	vos	mains	immobiles	et	réessayer.	

	

Découvrez	d'autres	incroyables	dispositifs	
médicaux	sur	www.lifeina.com	

Position	idéale	de	votre	oxymètre	


